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1.  Käännä laitteen päällä sijaitseva virtapainike PÄÄLLÄ (ON)-asentoon. 
 Etupaneeliin syttyy sininen valo.

2. AVAA tietokone. 

3. Käyttäjätili: Cepheid-Admin
 Salasana: cphd

4. GeneXpert Dx -ohjelmisto käynnistyy automaattisesti. Syötä käyttäjänimi ja salasana tarvittaessa.

5.  Varmista Tarkista tila (Check Status) -näytöstä, että kaikki moduulit ovat Saatavilla 
(Available).

Järjestelmän käynnistäminen

Katso lisätietoja GeneXpert Dx -järjestelmän käyttäjän oppaasta tai analyysiohjeista. 
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Järjestelmän sammuttaminen

Huomautus: Käynnistä järjestelmä uudelleen kerran viikossa. 
Kun suoritat tätä tehtävää, varmista, ettei testejä ole käynnissä.
1. Poistu GeneXpert Dx -ohjelmistosta.

2. SULJE tietokone Windows-aloituspainikkeen kautta.

3. Käännä laitteen päällä oleva virtapainike POIS PÄÄLTÄ (OFF)-asentoon.
Etupaneelin sininen valo sammuu.

Huomautus: Odota 2 minuuttia ennen järjestelmän käynnistämistä uudelleen.
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Katso täydellinen luettelo käyttöoppaan liitteestä A

Käyttäjä (User)
• Kirjaudu sisään (Login)
• Vaihda salasana (Change Password)
• Kirjaudu ulos (Logout)
• Sulje (Exit)

Tiedonhallinta (Data Management)
• Arkistoi testi (Archive Test)
• Nouda testi (Retrieve Test)

Raportit (Reports)
• Näyteraportti (Specimen Report)
• Potilasraportti (Patient Report)
• Potilaan trendiraportti (Patient Trend Report)
• Ohjaustrendiraportti (Control Trend Report)
• Järjestelmäloki (System Log)
• Määrityksen tilastoraportti (Assay Statistics Report)
• Asennuksen kvalifiointiraportti (Installation Qualification)

Asetukset (Setup)
• Käyttäjähallinta (Luo/Muokkaa käyttäjiä) (User Administration (Create/Edit Users))
• Käyttäjätyypin määritys (User Type Configuration)
• Järjestelmän kokoonpano (System Configuration)
• Määritä instrumentin kirjain (Assign Instrument Letter)

Tietoja (About)
• Tietoja GeneXpert Dx -järjestelmästä (About GeneXpert Dx System)

Yleiset GeneXpert® Dx -valikot

Huolto (Maintenance)
• Moduulien raportoijat (Module Reporters)
• Männänvarren huolto (Plunger Rod Maintenance)
• Venttiilin huolto (Valve Maintenance)
• Suorita itsetesti (Perform Self-Test)
• Avaa moduulin luukku tai päivitä EEPROM (Open Module Door or Update EEPROM)
• Jätä moduulit pois testistä -komento (Exclude Modules From Test command)
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Testin luominen
1. Valitse Luo testi (Create Test) GeneXpert® Dx -päävalikosta

3. Syötä tiedot seuraaviin 
osiin tai varmista, että ne ovat 
oikein (tarvittaessa):
• Potilastunnus (Patient ID)
• Näytetunnus (Sample ID)

4. Valitse Aloita testi (Start 
Test) aloittaaksesi testin.

2. Syötä tai skannaa näytepotilastunnus (Sample ID) tai potilastunnut (Patient ID) (tarvittaessa). 
  Skannaa kasetissa oleva viivakoodi.

5. Lataa kasetti vihreällä vilkkuvalla valolla varustettuun moduuliin.
Sulje moduulin luukku, kunnes vihreä valo lakkaa vilkkumasta.
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1. Aseta analyysin määrittelytiedoston 
CD-levy tietokoneen DVD-asemaan.

Huomautus: Analyysin määrittelytiedoston (Assay Definition File, ADF), joka sisältyy 
pakkaukseen, vaaditaan vain kun uusi analyysi lisätään ensimmäistä kertaa tai kun 
analyysi on päivitetty.

2. Valitse Määritä analyysit 
(Define Assays).

3. Napsauta Tuo (Import).

4. Valitse DVD-asema.

6. Valitse .gxa tiedosto.

Analyysin määrittelytiedoston (Assay Definition File, ADF) 
lataaminen

7. Napsauta Tuo (Import).

5. Valitse GeneXpert Systems -kansio
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Näytä tulokset ja luo/tulosta raportti                 
Napsauta Näytä 
tulokset (View Results).

Napsauta Raportti (Report).

Kaksoisnapsauta tarkasteltavaa testiä.

Napsauta Näytä testi (View Test).

Napsauta  
tulostettavan tai luotavan raportin valintaruutua.
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Potilastunnusraportti (tarvittaessa)                 

1. Valitse Potilasraportti 
(Patient Report).

3. Napsauta Esikatselu-PDF 
(Preview PDF).

2. Syötä potilastunnus 
(patient ID).
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1. Valitse Tiedonhallinta (Data Management) ja 
Arkistoi testi (Archive Test).

2. Korosta arkistoitavat testit. Napsauta Valitse korostetut (Select Highlighted) ja sitten OK.

3. Valitse Jatka 
(Proceed).

Tiedostonimi luodaan automaattisesti.

5. Napsauta OK.

Arkistoitu tiedosto löytyy kansiosta C:\GeneXpert\export

Arkistointi ja tyhjennys

4. Napsauta Tallenna (Save).

Huomautus: Napsauta Tyhjennä (Purge) poistaaksesi arkistoidut testit tietokannasta.

Huomautus: Jos valittuna on Tyhjennä valitut testit (Purge Selected Tests), vahvista 
valinta napsauttamalla Kyllä (Yes).

6. Kopioi arkistoitu tiedosto ulkoiseen sijaintipaikkaan.
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Puhdista männänvarsi ja kasettisyvennys                  
Tarvittavat materiaalit

• 1:10-laimennos kotitalousvalkaisuainetta valmistettuna saman päivän aikana. 
  Vaikuttavan kloorin lopullisen pitoisuuden pitää olla 0,5 % maassasi käytettävän 

kotitalousvalkaisuaineen pitoisuudesta riippumatta
• 70-prosenttinen etanoli tai denaturoitu etanoli (70 % etanolia, joka sisältää 5 % metanolia ja 5 % 

isopropanolia).
• Nukkaamattomat liinat

1.  Irrota kasetti/kasetit puhdistettavista 
moduuleista.

2.  Napsauta valikkopalkista 
Huolto (Maintenance) ja valitse 
Männänvarren huolto (Plunger 
Rod Maintenance).

3.   Valitse puhdistettavat moduulit ja 
valitse sitten Puhdista (Clean) tai 
Puhdista kaikki (Clean All).

4.  Napsauta OK.

5.   Männänvarsi/varret valitussa moduulissa / valituissa moduuleissa madaltuu/
madaltuvat kasetin syvennykseen/syvennyksiin.

6.   Puhdistus:
 A.  Kostuta nukkaamaton liina perusteellisesti valkaisuaineliuoksella, jonka 

laimennus on 1:10.
 B.  Pyyhi männänvartta voimakkaasti nukkaamattomalla liinalla. 

Pyyhi kasettisyvennyksen seinät, katto, kulmat ja reunat samalla 
nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi sitten luukun sisäpuoli ja luukun ylälippa ja 
hävitä nukkaamaton liina.

 C.  Odota 2 minuuttia valkaisuaineliuoksella pyyhkimisen jälkeen.
 D.  Toista vaiheet A–C vielä kahdesti käyttäen nukkaamatonta liinaa joka kerta.
 E.  Odota 2 minuuttia valkaisuaineliuoksella pyyhkimisen jälkeen.
 F.  Kostuta nukkaamaton liina perusteellisesti 70-prosenttisella etanoliliuoksella.
 G.  Toista vaihe B. 
7.  Kun puhdistus on tehty, valitse Siirry ylös (Move Up). 
8.  Valitse Sulje (Close).
10. Sulje instrumenttimoduulin luukku/luukut manuaalisesti.

Katso Käyttäjän oppaasta muut huoltomääräykset/-tehtävät.
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Huomautukset:
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A better way.

The molecular revolution is here.
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www.Cepheid.comKONSERNIN PÄÄKONTTORI

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 Yhdysvallat 

TEKNISET PALVELUT 1-888-838-3222 Vaihtoehto 2 

TEKNISET PALVELUT FAKSI 1-408-542-8575
SÄHKÖPOSTI techsupport@cepheid.com

EUROOPAN PÄÄKONTTORI

Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont  Ranska

TEKNISET PALVELUT PUHELIN  33.563.82.53.19
TEKNISET PALVELUT FAKSI  33.563.82.53.01 
SÄHKÖPOSTI  support@cepheideurope.com

Tekninen tuki

Teknisen tuen yhteystiedot 

Seuraavien tietojen on oltava käsillä ennen yhteydenottoa Cepheidin tekniseen tukeen:
• tuotteen nimi
• eränumero
• järjestelmän sarjanumero
• virheviestit (jos niitä on)
• ohjelmistoversio ja soveltuvissa tapauksissa tietokoneen huoltotunnisteen numero
• Käyttäjien täytyy ilmoittaa GeneXpert -laitejärjestelmien käyttöön liittyvät vakavat vaaratilanteet 

Cepheidille ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa vakava vaaratilanne tapahtui.
• Lähetä valituksesi verkossa osoitteeseen https://www.cepheid.com/us/support

Yhdysvallat
Puhelin: + 1 888 838 3222
Sähköposti: techsupport@cepheid.com

Ranska
Puhelin: + 33 563 825 319
Sähköposti: support@cepheideurope.com

Kaikkien Cepheidin teknisen tuen toimipaikkojen yhteystiedot ovat saatavana verkkosivustollamme:  
www.cepheid.com/en/CustomerSupport


